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Θέμα: Εκ μέρους Κου Μπαρά: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ PET-CT
Αξιότιμοι Κύριοι,
 

Στα πλαίσια δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και συγκεκριμένα τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν Σύστημα Τομογραφίας Εκπομπής Ποζιτρονίων με ενσωματωμένο Σύστημα Υπολογιστικής Τομογραφίας PET-CT, συνημμένα σας αποστέλλουμε τις παρατηρήσεις της εταιρείας ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε επί των εν λόγω τεχνικών προδιαγραφών.

 

 

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.
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