Αξιότιμοι Κύριοι,
Επί των προδιαγραφών που αναρτήθηκαν σε δημόσια διαβούλευση στο site του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» για την προμήθεια συστήματος PET/CT, έχουμε να παρατηρήσουμε τα κάτωθι:

1. Οι προς διαβούλευση τεχνικές προδιαγραφές δεν συμβαδίζουν και παρουσιάζουν σημαντικές ελλείψεις σε σύγκριση με το πρότυπο τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια συστήματος PET/CT 16 τομών (δηλ. ιδίου τύπου με αυτό που ζητείται στην συγκεκριμένη περίπτωση), όπως αυτό διαμορφώθηκε από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας με σχετική απόφαση του Δ.Σ. αυτής στις 10.07.2012 (Αρ. Πρωτ. 5351/13.07.2012).

2. Συγκεκριμένα, το ως άνω πρότυπο τεχνικών προδιαγραφών της ΕΠΥ προβλέπει την απαίτηση ύπαρξης ανιχνευτών με βάση το Λουτέτσιο (ή Λουτήτιο) καθώς και την απαίτηση για την ύπαρξη τεχνικής Time of Flight (ToF) στο υπό προμήθεια σύστημα. 
Και οι δύο αυτές απαιτήσεις δεν αναφέρονται καν στο υπόδειγμα τεχνικών προδιαγραφών του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

3. Οι παραπάνω απαιτήσεις εξασφαλίζουν την χρήση τεχνικών  τελευταίας τεχνολογίας  και  επιτρέπουν την θεματική βελτίωση όλων των πλέον παραμέτρων επιτυχίας μιας εξέτασης, όπως το λόγο Σήματος προ Θόρυβο της εικόνας και την ταχύτητα διενέργειας αυτής, ή την μείωση της δόσης  χορηγούμενου ραδιοφαρμάκου, με ευεργετική μείωση της δόσης από ακτινοβολία του ασθενούς.

4.  Οι παραπάνω ισχυρισμοί έχουν πολλάκις υποστηριχθεί και αποδειχθεί μέσα από συγκριτικές μελέτες της διεθνούς βιβλιογραφίας, παραδείγματα της οποίας αναφέρουμε εδώ:

J. S. Karp et al., Benefit of Time-of-Flight in PET: Experimental
and Clinical Results J Nucl Med 2008; 49:462–470.
5. Επιπλέον θα πρέπει να τονισθεί ότι όλοι οι γνωστοί κατασκευαστές συστημάτων PET/CT παγκοσμίως, έχουν εδώ και αρκετά χρόνια σε παραγωγή συστήματα PET/CT που υπερκαλύπτουν αυτές τις προδιαγραφές.
 Αντιθέτως, ένας μόνο γνωστός κατασκευαστής διαθέτει εμπορικά σύστημα PET/CT το οποίο χρησιμοποιεί παλαιότερης τεχνολογίας υλικό ανίχνευσης (BGO)  το οποίο δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις της τεχνικής απεικόνισης Time of Flight, στερώντας από την κλινική πράξη τα πλεονεκτήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Με βάση λοιπόν την έως τώρα ανάλυση δεν είναι υπερβολή ο ισχυρισμός ότι, εάν χρησιμοποιηθούν στο διαγωνισμό οι υπό διαβούλευση τεχνικές προδιαγραφές του Νοσοκομείου, το τελευταίο θα προμηθευτεί σύστημα ταυτόσημο με αυτό που προμηθεύτηκε προ δέκα και πλέον ετών, στερούμενο πλήρως όλες τις εξελίξεις της τεχνολογίας που έλαβαν χώρα στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα!!     
6. Τονίζεται εδώ ότι το συγκεκριμένο πρότυπο προδιαγραφών της ΕΠΥ, το οποίο διασφαλίζει την ύπαρξη της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας στο υπό προμήθεια σύστημα, προέκυψε από διαδικασία ανοικτής δημόσιας διαβούλευσης στην οποία συμμετείχαν με παρουσία τους εκπρόσωποι όλων των εταιρειών που κατασκευάζουν τέτοια συστήματα, εκπρόσωποι του ΕΚΑΠΤΥ (ΕΚΕΒΥΛ) και ειδικών ιατρών, καθώς και (για άλλο τύπο εξοπλισμού) εκπρόσωποι και αυτού του ιδίου του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός». Κατά συνέπεια οι εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές της ΕΠΥ έχουν ήδη υποστεί τη ζύμωση της ανοικτής δημόσιας διαβούλευσης, μέσω της φυσικής παρουσίας εμπλεκομένων φορέων και εκπροσώπων των κατασκευαστριών εταιριών, και ως τέτοιες μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς αλλαγές για την διενέργεια του Διαγωνισμού, σε αντίθεση με τις παρούσες, προς διαβούλευση, τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες όπως προαναφέρθηκε παρουσιάζουν σημαντικά κενά και ελλείψεις.
7. Τέλος, σχετικά με πιθανή ανησυχία για το κόστος απόκτησης ενός συστήματος PET/CT τελευταίας τεχνολογίας με χρήση των τεχνικών Time of Flight, τονίζουμε ότι ήδη έχουν λάβει χώρα και βρίσκονται σε εξέλιξη περισσότεροι από τέσσερις ανοικτοί Δημόσιοι Διαγωνισμοί στη χώρα μας για την προμήθεια τέτοιων συστημάτων, χρησιμοποιώντας το πρότυπο τεχνικών προδιαγραφών της ΕΠΥ, με συμμετοχή ανά περίπτωση όλων των γνωστών κατασκευαστών τέτοιων συστημάτων. 

Είναι λοιπόν ξεκάθαρο ότι η χρήση του υποδείγματος τεχνικών προδιαγραφών της ΕΠΥ, ως αποτέλεσμα ανοικτής δημόσιας διαβούλευσης, εξασφαλίζει και στην πράξη την ισότιμη και επι ίσοις όροις συμμετοχή όλων των γνωστών κατασκευαστών συστημάτων PET/CT , σε αντίθεση με τι προτεινόμενες από το Νοσοκομείο τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες οδηγούν στην πρόκριση ενός και μόνο κατασκευαστή και ενός και μόνο τεχνολογικά υποδεέστερου και χρονικά παλαιότερου συστήματος.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, όπως διεξοδικά αναλύθηκαν, προτείνουμε την εξ’ ολοκλήρου υιοθέτηση των εγκεκριμένων από την ΕΠΥ τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια Διαγωνισμού για την προμήθεια PET/CT για το Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπως αυτές αποτυπώνονται στο  υπ. Αρ. Πρωτ. 5351/13.07.2012 πρακτικό της ΕΠΥ.

