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Κύριοι
 
Στο πλαίσιο νεότερης δημόσιας διαβούλευσης επί των Τεχνικών Προδιαγραφών Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την προμήθεια PET/CT
για το «Γ.Ν.Α. Ο Ευαγγελισμός – Οφθαλμιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική, σας παραθέτουμε όπως επισυνάπτονται τα σχόλιά μας.
 
Στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις.
 
Με εκτίμηση
 
Χρυσούλης Τάκης
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