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ΝΤΙΑΜΕΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.
Χίου 6-8, 183 45 ΜΟΣΧΑΤΟ
Τηλ.: 210 48 19 098 Fax: 210 48 19 946
Γαμβέτα 195Β, 542 48 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ.: 2310 300 467 Fax: 2310 319 052
Κύριοι,
Σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και στο πλαίσιο της κατάρτισης προδιαγραφών για 
ΠΙΠΕΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ θα προτείναμε να προστεθεί η ακόλουθη προδιαγραφή:
Αυτόματη πιπέτα επαναλαμβανόμενου όγκου με εύρος λήψης 50 μl και βήμα ρύθμισης 10μl-12,5μl-25μl-50μl.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική διευκρίνιση.
Με εκτίμηση,
Για την ΝΤΙΑΜΕΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.
Δέσποινα Λαλέτσογλου
Δ/ντρια Πωλήσεων & Marketing
