Αγαπητοί κύριοι,

 
Ως μέλος του ΣΕΠ και σε συνέχεια της επιστολής σας με αρ. πρωτ. 14/01/4673, για τη δημόσια διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών εξοπλισμού για την Αιμοδοσία όπως αυτές έχουν αναρτηθεί στη σχετική ιστοσελίδα έχουμε να παρατηρήσουμε τα κάτωθι :

 
Σχετικά με τα ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 2011 :

 
Στη κατάσταση Λ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΑΣΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ και στον Α/Α 145. Ασκοί αίματος για αυτόματο διαχωρισμό παραγώγων (επισυνάπτεται το αρχείο), η ζητούμενη ποσότητα 10τμχ. πρέπει να έχει μπει εκ παραδρομής, διότι στον προηγούμενο διαγωνισμό του Νοσοκομείου για το ίδιο είδος η ζητούμενη ποσότητα είναι 3000τμχ.

 
Προτείνουμε τον επανέλεγχο της ζητούμενης ποσότητας για το ανωτέρω είδος.

 
Με εκτίμηση
Αγγελική Μουστάκα
Marketing Coordinator
Regulatory Affairs
Medical Division
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