Διαβούλευση προδιαγραφών 

Επαφές 

· Nikos Nychtas <nnychtas@antisel.gr> 

· Ιούν 8 τις 2:49 μ.μ.

Προς

· bioiatriki2002@yahoo.com 
Κύριο μέρος μηνύματος

Αξιότιμοι κύριοι
Σας καταθέτουμε τις παρατηρήσεις μας στα συνημμένα, για τις προδιαγραφές των κάτωθι μηχανημάτων:
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ ΔΩΔΕΚΑΚΑΝΑΛΟΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ (Παρατηρήσεις έως και 12-06-2018)
ΔΙΦΑΣΙΚΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΤΥΠΟΥ Β (Παρατηρήσεις έως και 12-06-2018)
ΔΙΦΑΣΙΚΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΤΥΠΟΥ Α (Παρατηρήσεις έως και 12-06-2018)
Παραμένω πρόθυμος για οποιαδήποτε πληροφορία χρειασθείτε.

 

 

Με εκτίμηση,
 
 
Νύχτας Νίκος
Τμήμα Πωλήσεων
ΑΝΤΙΣΕΛ - ΑΦΟΙ Α.ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε.
Τηλ.:  211 109 4403
Fax :  210 771 6932
E-mail: nnychtas@antisel.gr 
 

· 3 συνημμένα

· Προβολή όλων
· Λήψη όλων
· Λήψη 

Nos Evaggelismos_Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών απινιδωτή τύπου Α για 12.06.2018 .pdf 

· Λήψη 

Nos Evaggelismos_Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών 12κάναλου ΗΚΓ για 12.06.2018 .pdf 

· Λήψη 

Nos Evaggelismos_Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών απινιδωτή τύπου Β για 12.06.2018 .pdf 

