THEODOROS TSOULOUFIS (DERVOS DIMITRAKOPOULOS SA) <theotsouloufis@de-di.gr> 
Προς 

bioiatriki2002@yahoo.com 
Απρ 13 τις 6:39 μ.μ. 

Αγαπητέ κ. Βάζο,

 

Σας αποστέλλω συνημμένα τις παρατηρήσεις μας για τη δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια μικροτόμου παραφίνης.

 

Οι παρατηρήσεις μας αφορούν τον αυτόματο μικροτόμο παραφίνης Thermo Scientific Shandon Finesse ME+, του οποίου τα τεχνικά χαρακτηριστικά – prospectus – specification sheet σας είχα αποστείλει αρχικά μαζί με όλα τα υπόλοιπα μηχανήματα στις 14/10/2015. Με αυτόν τον μικροτόμο έχουμε πρόθεση να συμμετάσχουμε στον διαγωνισμό που θα βγει με δαπάνη 16.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Ο αυτόματος μικροτόμος Thermo Scientific MICROM HM 355S, του οποίου τα prospectus – specification sheet σας είχα αποστείλει μαζί με τις παρατηρήσεις μας στις 18/02/2016, έχει υψηλότερο κόστος από την προβλεπόμενη δαπάνη και ως εκ τούτου δεν μπορεί να προσφερθεί από την εταιρία μας.

(Σημείωση: στις 18/02/2016 δεν ήταν ακόμη γνωστό το ποσό της δαπάνης των 16.000 ευρώ, το οποίο δεσμεύτηκε με την Απόφαση υπ’ αριθμ. 709/10-03-2016).

 

 

Με εκτίμηση,
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