Panagiotis Psyharis <p.psyharis@santair.gr> 
Προς 

bioiatriki2002@yahoo.com 
Κοιν. 

Mariza Vlahou 
Φεβ 18 τις 2:50 μ.μ. 

Αξιότιμοι κύριοι,

 

Υποβάλουμε συνημμένα παρατηρήσεις σχετικά με τις υπό διαβούλευση τεχνικές προδιαγραφές για Χειρουργικούς προβολείς και συσκευές CPAP/ BiPAP.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

 

Με εκτίμηση,

 

Παναγιώτης Ψυχάρης 
Υπεύθυνος Πωλήσεων
Νοσοκομειακό Τμήμα 
SANTAIR Α.Ε.
Αγαμέμνονος 41
17235, Δάφνη
Ελλάδα
Τηλ. +30 210 97 14 444 
Κιν.  +30 697 81 88 866
Fax  +30 210 97 63 222
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· 4 συνημμένα

· Προβολή όλων
· Λήψη όλων
· Λήψη 

Diav2016-02-12_Syskeui_CPAP .pdf 

· Λήψη 

Diav2016-02-11_Xeirourgikos_Provoleas_1Doryforo_2Monitors .pdf 

· Λήψη 

Diav2016-02-11_Xeirourgikos_Provoleas_2Doryforous_1Monitor .pdf 

· Λήψη 

Diav2016-02-12_Syskeui_BPAP .pdf 

